
Reinigen binnencanule met Tracoe reinigingspoeder

Benodigdheden

1. Tracoe Cleaning Powder
2. Tracoe Cleaning Tub
3. Provox Swabs
4. Gaaskompressen

1

Zet alle benodigdheden klaar.Binnencanules moeten dagelijks 
worden gereinigd en indien nodig 
vaker om slijm te verwijderen, 
ophoping van slijm te voorkomen 
en om de canule schoon te houden. 

Los 1 doseerlepel (ongeveer 5 
gram) Tracoe reinigingspoeder op 
in 500ml lauwwarm kraanwater in 
de Tracoe Cleaning Tub.

2

Plaats de binnencanule in het
gaasmandje en dompel deze onder
in de reinigingsoplossing.

3

Laat de binnencanule 10 tot 15 
minuten weken en verwijder het 
gaasmandje. 

4

Verwijder eventueel achter-
gebleven slijmresten van 
de binnencanule met een 
swab zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing. 

Gooi de swab na gebruik weg.

6

Spoel de binnencanule af in een 
kom met schoon water of onder 
lauw kraanwater.

De overgebleven reinigings-
oplossing kan tot 24 uur worden 
hergebruikt.

7

Laat aan de lucht drogen en berg 
de binnencanule op in een schoon, 
droog en afsluitbaar bakje voor 
volgend gebruik.

5

Bekijk hier de  
instructievideo

LET OP: De binnencanule mag uitsluitend worden gereinigd ná 

verwijdering uit de buitencanule en nooit wanneer de canule zich 

nog in uw tracheostoma bevindt.
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